
ALERTA DE SEGURIDAD
ERRORES EN LAS CONECCIONES DE LAS TUBULADURAS
DELOS RESPIRADORES con desenlaces 
potencialmente fatales

Se notificaron varios casos en Alemania, Francia, España y otros países de complicaciones 
graves con resultados incluso fatales tras de la inducción de anestesia general, causada 

1, 2 por las tubuladuras conectadas incorrectamente al respirador.   
Adicionalmente, se han notificado casos de tubuladuras bloqueadas con resultados 

3, 4similares en el Reino Unido, con sus respectivas recomendaciones para prevenirlas. 

� Acortamiento accidental de las tubuladuras del respirador a nivel de la trampa de agua.
� Conexión errónea del balón de ventilación manual en el conector espiratorio del 

respirador. 
� Bloqueo u obstrucción de las tubuladuras.
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QUE SUCEDIÓ?

INCIDENTES REPORTADOS

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Proceda con la verificación técnica de cada respirador según las
 pautas del fabricante antes de conectarlo a un paciente.
 
2. Todo anestesiólogo debe confirmar que el respirador está 
 funcionando correctamente.

3. Cada respirador debe estar equipado con un balón de ventilación  
 manual separado o independiente.

4. La "autocomprobación" de la mayoría de los respiradores 
 no detecta una conexión incorrecta de las tubuladuras, 
 trampas de agua, etc.

5. Realice una breve comprobación de la funcionalidad del respirador
  antes de cada inducción anestésica tras realizar
 el "listado de verificación del respirador".

6. En caso de problemas, siga las instrucciones del listado 
 de verificación "Solución sistemática de problemas".

Referencias En colaboración con:


